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Sa`etak
Prozirnost i mutno}a polistirena op}e namjene uobi~ajeno se
odre|uju vizualno. Budu}i da je oko kao perceptor subjektivni pro-
matra~, mogu}e su pogre{ke pri prosudbi prozirnosti, mutno}e i
nijansiranosti neobojenog polistirena. Spektrofotometrijska mje-
renja u vidljivom dijelu spektra od 400 do 700 nm uzoraka otpresa-
ka polistirena odre|uju egzaktno prozirnost i mutno}u. Prozirnost
kao opti~ka kvaliteta neobojenog i obojenog polistirena odre|uje
se spektrofotometrijskim mjerenjima na dva na~ina. Jedna
mogu}nost je mjerenje transmisije prozirnih ispitaka. Druga je
mogu}nost mjerenje remisije (refleksije) prozirnih ispitaka s crnim i
bijelim normiranim ispitcima kao podlogom. Osnovna karakteristi-
ka transparentnih ispitaka je da propu{taju svjetlost. Ispitci mogu
biti ~isti, tj. ne raspr{uju svjetlost ili je raspr{uju vrlo malo, te mutni
(translucentni), koji raspr{uju svjetlost. Na spektrofotometru Mac-
beth 2020+ s difuznom mjernom geometrijom 8°, s uklju~enom
UV komponentom (UV filtar) i komponentom sjaja (specular com-
ponent included) obavljena su transmisijska i remisijska mjerenja.
Izabrani ispitci plo~ica debljine 2,5±5 mm bili su razli~itih karakteri-
stika prozirnosti i mutno}e. Kod PS-GP tipa 678E mjereni su: (1)
prozirni ispitci, (2) ispitci na donjoj granici specifikacije i (3) ispitak
izvan specifikacije. Kod polistirena tipa 680L mjereni su: (1) prozir-
ni, (2) mutni i (3) vrlo mutni ispitci. Identifikacija prozirnosti i mut-
no}e ispitaka odre|ena je transmisijskim mjerenjima s postotcima
transmisijske svjetlosti i K/S vrijednostima te potvr|ena remisijskim
mjerenjima, i to vrijednostima konstante apsorpcije K i konstante









Optical properties of polystyrene
Summary
Transparency and translucency of general purpose polystyrene are
usually determined visually. Since eyes as perceivers are subjective
observers, errors are possible in assessment of clearness, haze and
shade of uncoloured polystyrene. However, clearness and haze can
be exactly determined by spectrophotometric measurements made
in the visible part of the spectrum from 400 to 700 nm on the sam-
ples of polystyrene moulded parts. Thus, clearness as the optical
property of both uncoloured and coloured polystyrene is determi-
ned by spectrophotometric measurements performed in two possi-
ble ways. One way is to measure the transmission of clear spec-
imens, and the other is to measure their remission (reflexion) using
black and white standard specimens as the base. The basic charac-
teristic of transparent specimens is that they are pervious to light.
Specimens can be either clean - which means that they do not dis-
perse light at all or that they do so only to a very limited extent – or
hazy (translucent), i.e. they disperse light. Using spectrophotome-
ter Macbeth 2020+, with diffusion measuring geometry 8°, UV fil-
ter and specular component included, the transmission and remis-
sion measurements were performed. The specimens were plates of
2,5±5 % mm in thickness having different clearness and haze prop-
erties. In the case of PS-GP of the 678E type measurements were
made on: (1) transparent specimens, (2) specimens at the bottom
limit of specification range and (3) translucent, slightly yellow sam-
ples. In polystyrene of the 680L type measurements were perfor-
med on: (1) transparent, (2) translucent, and (3) very translucent
specimens. The identification of clearness and haze of specimens
was determined by transmission measurements with percentage of
transmitted light and percentage of K/S values. It was confirmed by
remission values, specifically by quantified absorption values (ab-
sorption constant K) and quantified dispersion values (scatter con-
stant S), percentage of opacity and finally visually.
Uvod / Introduction
Polistiren je plastomer koji se rabi kao alternativni materijal za izrad-
bu opti~kih stakala. Opti~ka je kvaliteta proizvoda karakterizirana
svojstvom lomnosti (ranije indeks loma svjetla, e. index of refrac-
tion), Abbeovim brojem, odnosno relativnom disperzijom i trans-
misijom. Na izbor opti~ke plastike za proizvod utje~u, osim lomno-
sti, Abbeova broja i transparentnosti, mehani~ka i toplinska svoj-
stva, upojnost vode i dr. Lomnost plastike ovisi o molekulnoj masi i
raspodjeli molekulne mase te upojnosti vode.1 Op}enito, opti~ke su
karakteristike plastomera odlu~uju}e za uspje{no lasersko zavari-
vanje. Bojilo i ostali dodatci integrirani u plastici dovode do raz-
li~itoga opti~kog pona{anja, a time utje~u na proces zavarivanja.
Sukladno zakonima fizike, opti~ke karakteristike plastike mogu se
predo~iti transmisijom (T), refleksijom (R) i apsorpcijom (A) vidljivog
svjetla. Iz vrijednosti transmisije i refleksije upadnog svjetla mogu}e
je izra~unati apsorpciju iz sljede}eg izraza: A=1-R-T te je prikazati
unutar trokuta.2 Prozirnost (transparentnost) se odre|uje spektro-
fotometrijskim metodama, i to na dva na~ina, ovisno o namjeni
proizvoda. Jedna je mogu}nost mjerenje transmisije, a druga mje-
renje remisije (refleksije) prozirnih ispitaka u vidljivom dijelu spek-
tra. Pojam remitirane svjetlosti koristi se kod instrumenata gdje se
svjetlost difuzno raspr{uje unutar Ulbrichtove kugle, kao i za reflek-
siju svjetla s neravnih povr{ina. Osnovna je karakteristika transpa-
rentnih tvari njihovo propu{tanje svjetlosti i zato pripadaju skupini
dioptrijskih sredstava. Ta sredstva mogu biti transparentna (prozir-
na), koja ne raspr{uju svjetlost ili je raspr{uju vrlo malo, te mutna (e.
haze), koja raspr{uju svjetlost.3 Osnovni se fenomen boje obojenog
ili neobojenog tijela, u ovom slu~aju prozra~nog i mutnog polistire-
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na, obja{njava apsorpcijom i raspr{enjem vidljive svjetlosti, neovi-
sno o tome prolazi li svjetlost kroz obojeno tijelo ili se od njega od-
bija. Kubelka-Munkova teorija ili teorija dviju stalnica (konstanti)
kvantizira apsorpciju i raspr{ivanje transmitirane ili reflektirane
svjetlosti za svaku valnu duljinu vidljivog spektra s dvije stalnice: K,
stalnica apsorpcije, i S, stalnica raspr{ivanja.4 Najva`niji konstantan
parametar pri mjerenju transmisije je debljina sloja mjerenog ispit-
ka.3 Varijacija debljine mo`e iznositi maksimalno ± 5 %. Usto, rezul-
tate izmjera transmisijskih ispitaka mogu}e je uspore|ivati samo
kada su ispitci mjereni istom geometrijom mjerenja.5 Vrijednosti
raspr{enja svjetlosti mutnih ispitaka odre|ene jedino transmisijskim
mjerenjima, nisu dovoljne za potpunu karakterizaciju uzoraka, ve}
su potrebna i remisijska mjerenja.6
Rezultati i rasprava / Results and discussion
Na spektrofotometru Macbeth 2020+ s difuznom mjernom geo-
metrijom 8°, s uklju~enim UV filtrom te komponentom sjaja, gdje
se zbraja samo 4 % sjaja od povr{ine ispitka, obavljena su transmi-
sijska i remisijska mjerenja prozirnog polistirena PS-GP 678E te pro-
zirnog i mutnog PS 680L. U oba slu~aja je uzorak ~inilo po deset
ispitaka, tj. plo~ica debljine 2,5±5 % mm, razli~itih karakteristika
prozirnosti i mutno}e.
Na slici 1 prikazani su transmisijski spektri u ovisnosti o valnoj duljini
u rasponu od 400 do 700 nm za uzorak od deset ispitaka prozirnog
polistirena tipa 678E. Transmisijski je spektar vidljivog dijela svjetlo-
sti najbolja identifikacija neobojenog (akromatskog) ili obojenog
(kromatskog) prozirnog tijela. Sve matemati~ke transformacije
spektra transmisije kao i remisije iz sustava CIE – XYZ koordinata,7
kao {to su prikaz formulacija za toleranciju boje razli~itih uzoraka,
nisu toliko vjerodostojne kao sam spektar. Formulacije za indeks
`uto}e prozirnoga neobojenog tijela8 ne odgovaraju vizualnom
dojmu boje, dok kod mutnih i pokrivnih uzoraka one tomu odgova-
raju. Ispitak broj 9 vizualno je odre|en kao da se nalazi na donjoj
granici specifikacije, a ispitak broj 10 vizualno je odre|en kao slabo
mutan i `u}kast. Svi ostali ispitci odre|eni su vizualno kao visoko-
prozirni, plavi~asta tona. Iz transmisijskoga je spektra vidljivo da se
ispitak broj 1 nalazi na donjoj granici specifikacije, kao i ispitak broj
9. Visokoprozirni ispitci pri valnoj duljini od 500 nm propu{taju do
88 % svjetlosti. Na slici 2 prikazane su krivulje ovisnosti apsorpcije i
raspr{enja transmitirane svjetlosti u ovisnosti o valnoj duljini. Ispitak
broj 7, koji najvi{e propu{ta vidljivi dio svjetlosti, ima najni`e vrijed-
nosti apsorpcije i raspr{enja. Na slici 3 prikazane su krivulje ovisnosti
apsorpcije i raspr{enja transmitirane svjetlosti u ovisnosti o valnoj
duljini za deset ispitaka polistirena PS-GP 678E s blago plavi~astom
nijansom. Tri su najprozirnija ispitka polistirena PS 680L s blago
`u}kastom nijansom. Vrijednosti apsorpcije i raspr{enja svjetlosti za
najprozirniji ispitak sa slabo plavi~astom nijansom (oznaka 7E) te za
najprozirniji ispitak s blago `u}kastom nijansom (oznaka 1L) veoma
su male (0,01) i stoga tolerancija nijanse u CIELAB sustavu nije po-
uzdana. Mutno}a je kvantitativno odre|ena u postotnom udjelu
neprozirnosti (opaciteta) remisijskim mjerenjima prozirnih i mutnih
plo~ica polistirena s crnom i bijelom standardnom podlogom. Ne-
prozirnost idealno pokrivnog tijela iznosi 100 %, {to zna~i da kod
takvog tijela nije vidljiva razlika u promatranju uz crnu i bijelu po-
dlogu.9
Na slici 4 prikazane su izmjerene vrijednosti neprozirnosti u postot-
ku za deset ispitaka od polistirena tipa 678E i 680L. Vrijednosti ne-
prozirnosti ve} kod 10,45 % upu}uju na slabu mutno}u, ispitak
broj 1 i 10 iz serije 678E i svi ispitci iz serije 680L, osim onih 1 i 3. Na
slici 5 prikazane su vrijednosti apsorpcije remitirane svjetlosti za dva
ispitka polistirena koja se nalaze na donjoj granici specifikacije te za
ispitak izvan specifikacije (broj 10). Vrijednosti apsorpcije svjetlosti
su ispod 0,012 i zato izuzetno niske da ljudsko oko mo`e pogrije{iti
pri procjeni slabe nijansiranosti i niske mutno}e uzoraka.
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SLIKA 1. Transmisijske krivulje deset ispitaka prozirnog polistirena
oznake PS-GP 678E
FIGURE 1. Transmission curves of ten transparent polystyrene speci-
mens PS-GP 678E
SLIKA 2. Krivulje ovisnosti K/S vrijednosti transmitirane svjetlosti o
valnoj duljini, za deset ispitaka polistirena PS-GP 678E
FIGURE 2. K/S curves of transmission light for ten polystyrene speci-
mens PS-GP 678E
SLIKA 3. Krivulje ovisnosti K/S vrijednosti transmitirane svjetlosti po-
listirena PS-GP 678E i tri najprozirnija ispitka polistirena PS 680L s
blago `u}kastom nijansom
FIGURE 3. K/S curves of transmission light for ten polystyrene speci-




Idealno prozirno i neobojeno tijelo ne apsorbira niti raspr{uje svjet-
lost. Prozirnost otpresaka debljine 2,5±5 % mm polistirena 678E i
680L u vidljivom dijelu svjetla nalazi se ispod 90 %, a zamu}enje
ispod 80% transmitirane svjetlosti. Mutno}a se kvantitativno
odre|uje u postotnom udjelu neprozirnosti remitirane svjetlosti.
Nijansiranost prozirnog polistirena te{ko se odre|uje formulacija-
ma za tolerancije boja jer su vrijednosti stalnica (konstanti) apsor-
pcije transmitirane i remitirane svjetlosti izrazito niske.
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SLIKA 4. Neprozirnost deset ispitaka od polistirena, PS 678E i PS
680L
FIGURE 4. Opacity of ten polystyrene specimens made of PS 678E
and PS 680L
SLIKA 5. Vrijednosti stalnica apsorpcije remitirane svjetlosti K za
ispitak izvan specifikacije (10) i ispitke na donjoj granici specifikacije
(1 i 9) polistirena PS 678E
FIGURE 5. Absorption values of remission measurements, K, for
specimen over specification (10) and for specimens at the bottom
limit of specification range (1 and 9) of polystyrene PS678E
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